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Wykonawcy

Nr sprawy: 04/PP/2024 r.

Wyjasnienia nr 1

W nawiazaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Ketrzynie postepowania
pt. wDostawa jednorazowych materialow medycznych do Szpitala Powiatowego w Ketrzynie -
dodatkowy” znak postepowania 04/PP/2024, prowadzonego z wylaczeniem ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych, tj. o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej kwoty 130 000 tys.
zl. Zamawiajacy udziela wyjasnien o nastgpujacej tresci :

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy w Pakiecie 3 dopusci wyceng przyrzqdu o parametrach:

.Przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o dtugosei S0mm w
czeéci przezroczystej, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml + 0,Iml, odpowietrznik zaopatrzony w filtr
powietrza, catosé wolna od ftalanéw (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o dhugosci 150cm;
igla biorcza dwukanatowa z ostona posiadajaca 4 wypustki utatwiajace zdejmowanie, regulator przeptywu
w postaci zacisku rolkowego, filtr ptynu o $rednicy oczek 15 pm, opakowanie kolorystyczne folia-papier,
sterylny.”

Odpowiedz nr 1.

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem wymogu system zamknigty zgodnie z definicja
NIOSH ( potwierdzone o$wiadczeniem producenta).

Pvtanie nr 2:

Pakiet 3 pozveja 1

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu syst. zamknigty w rozumieniu def. NIOSH i wymogu potwierdzenia
skutecznosci o$wiadczeniem, natomiast dopusci standardowy przyrzad do infuzji z filtrem o wysokiej
skutecznosci?

Odpowiedz nr 2.

Zamawiajacy wymaga, zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zalgcznik nr 2 — Formularz asortymentowo-

cenowy.

Pytanie nr 3:

Pakiet 3. poz. 1
Prosze o dopuszczenie przyrzadow do przetaczania z komora kroplowg wykonana z bezpiecznego,

medycznego PVC.

Odpowiedz nr 3.
Zamawiajacy wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zalgcznik nr 2 — Formularz asortymentowo-

cenowy.




Pvtanie nr 4:

Pakiet 3, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynow infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na

zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z
tworzywa sztucznego?

Odpowiedz nr 4.
Zamawiajacy wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zalgcznik nr 2 — Formularz asortymentowo-

cenowy.

Pytanie nr 5:

Pakiet 3, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci IS z komora kroplowg o standardowe;j elastycznosci i twardosci oraz klasycznej

budowie, o wymiarach :catkowita dlugos¢ 62 mm, dtugosé czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55
mm?

Odpowiedz nr 5.

Zamawiajacy wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zaltgcznik nr 2 — Formularz asortymentowo-
cenowy.

4 powazaniem




